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Nápravné bezpe nostní opat ení 
 
Syva® Emit® tox serum Calibrators – špatn  uvedené datum šarže íslo D1 

Na základ  našich záznam  máte nebo jste obdrželi následující produkt: 

Metoda Katalogové íslo Katalogové íslo 
Siemens (SMN) 

íslo šarže 

Syva® Emit® tox™ Serum Calibrators 7B019UL 10445387 D1 

vod dobrovolného nápravného opat ení 
Siemens Healthcare Diagnostics provádí nápravné opat ení pro Syva® Emit® tox serum Calibrators, íslo šarže 
D1. Na obalu a na lahvi kách kalibrátoru šarže D1 je uvedeno datum exspirace 2014-12-31. Nicmén  správné 
datum exspirace na výrobku by m lo být 2013-12-31. 

Vliv na zdraví pacient  
S tímto produktem není spojeno žádné zdravotní riziko, protože Tox Serum Calibrators jsou stále funk ní 
a v dob  svojí exspirace. Siemens potvrzuje, že tento produkt je v neotev ených lahvi kách stabilní do 2013-12-
31. Není tedy nutné posuzovat p edešlé výsledky test  nebo opakovat testování. 

innosti, které musí zákazník provést 
Jelikož jsou na kalibrátorech použity špatné etikety, p esta te prosím tyto kalibrátory používat a zlikvidujte 
všechny Emit® tox serum Calibrators, šarže D1. 
Siemens Vám zdarma nahradí kity této šarže. Pokud pot ebujete náhradu, uve te to prosím v Návratce, která je 

iložena v e-mailu. Potvrzenou Návratku je nutno zaslat i v p ípad , že nepot ebujete náhradu kalibrátoru. 
Prosím, založte si tento dopis ve svých laboratorních záznamech a p edejte jej každému, kdo mohl obdržet 
tento kalibrátor. 

Omlouváme se za vzniklé potíže, které tato situace zp sobila. V p ípad  jakýchkoli otázek kontaktujte prosím 
centrum technické podpory. 

kujeme za vaši trp livost a neustálou podporu Siemens Healthcare Diagnostics. 
 
S pozdravem, 
 
Siemens s.r.o. 
Divize H DX 
 
RNDr. Blanka Chmelíková 

editelka divize H DX 


