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URGENTNÍ OPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU  
URGENTNÍ OZNÁMENÍ O BEZPEČNOSTI 

 
Re:  Chybějící filtr wedge v aplikaci 4D Integrated 

Treatment Console po načtení plánu 
z informačního systému ARIA Oncology Information 
System 

Obchodní název postiženého výrobku: 4D Integrated Treatment Console (4DITC) verze 
8.1.3 až 8.8 

Reference / Identifikátor FSCA: CP-03556 

Datum oznámení:  2012-04-09 
Druh akce:  Oznámení a oprava 

Údaje o postižených prostředcích:   Viz přiložená stránka. 

 
Popis problému:  

Účelem tohoto dopisu je učinit oznámení všem uživatelům aplikace 4D Integrated Treatment 
Console (4DITC) a vydat pokyny ohledně použití filtrů wedge a funkce Secondary Channel 
Integrity Check (Kontrola integrity sekundárního kanálu – SCIC). Možná jste již nějaké 
oznámení obdrželi, přesto si tento dokument přečtěte celý. Bylo do něho přidáno další 
vysvětlení ohledně dotčených verzí. 
 
Tento dopis se také zaměří na všechny uživatele podle konfigurace systému 4DITC a 
informačního systému pro onkologii (OIS) a vysvětlí, co se stalo a jaká opatření je třeba učinit. 
Postup opravy platí pro všechny uživatele 4DITC, bez ohledu na dodavatele OIS.  Společnosti 
Varian byl oznámen následující problém: plán léčby, který obsahuje filtr wedge, byl schválen 
v ARIA a načten do aplikace 4DITC pro léčbu. Ihned po načtení byly údaje o filtru wedge 
přítomny. Nicméně když mělo dojít k ozařování pole omezeného filtrem wedge, nebyl tento filtr 
přítomen, ale léčba byla i přes nepřítomnost filtru povolena. 
 
Následující konfigurace by mohly teoreticky povolit léčbu bez přítomnosti filtru wedge: 

 Aplikace 4DITC verze 8.1.3 za použití systému ARIA verze 8.5 až 8.8. (Aplikace 4DITC 
8.1.3 nepodporuje SCIC) 

 Aplikace 4DITC verze 8.3 až 8.8 s ARIA verze 8.3 až 8.9, jakmile funkce SCIC není 
aktivována v aplikacích 4DITC Treatment Administration a / nebo ARIA Radiation 
Oncology Administration. Administrace léčby v aplikacích 4DITC a ARIA musí probíhat 
při současně aktivované funkci SCIC, aby tato funkce byla v činnosti. 

Podrobnosti: 

Po otevření plánu s filtrem wedge v aplikaci 4D Integrated Treatment Console si uživatelé 
nemusí všimnout, že filtr může ve vybraném poli chybět, a léčebná aplikace na tuto anomálii 
uživatele neupozorní a nezabrání doručení svazku záření. Uživatel může zaregistrovat, že filtr 
wedge chybí až poté, co bylo pole zcela či částečně ozářeno a uživatel se pokusí plán pacienta 
v léčebné aplikaci zavřít. V této situaci léčebná aplikace nutí uživatele uvolnit plán pacienta, 
vyžaduje autorizaci a informuje uživatele, že léčebný záznam pole s chybějícím filtrem wedge 
nebude do systému OIS uložen.  
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Ozařování léčebného pole bez naplánovaného a vypočteného filtru wedge může vyústit 
v předávkování aplikovaným svazkem záření a potenciálně nechtěnou homogenitu dávky 
v cílovém léčebném objemu. 
 
K tomuto chybnému chování může dojít u verze aplikace 4D Integrated Treatment Console v8.6 
nebo nižší. Nicméně nebyly hlášeny žádné případy u systému OIS 3. strany. 
 
Kromě toho společnost Varian aktualizovala knihovnu 4DITC DICOM u verze 8.8 a žádné 
události týkající se chybějícího filtru wedge nebyly u této a vyšších verzí hlášeny. 
 
Funkce Secondary Channel Integrity Check (SCIC) 

Implementace integrity dat léčebného plánu 

V systému ARIA je léčebný plán uložen v centrální systémové databázi (systémová databáze 
Varian) a je přístupný pro několik aplikací. Ozařování je zahájeno po přenosu plánu do aplikace 
4D integrated treatment console. Pro další zajištění bezpečnosti dodávky svazku záření, 
představila společnost Varian Medical Systems funkci kontroly integrity dat pro data léčebného 
plánu poté, co byl plán schválen. Tato kontrola (pokud je povolena uživatelem) je aplikována 
kdykoliv, jakmile je z databáze otevřen léčebný plán, nebo po každém přenosu dat z jedné 
aplikace do druhé (např. přenos dat z databáze systému Varian do aplikace 4D ITC).  
 
Kontroly je dosaženo ověřením kontrolního součtu nebo „podpisu plánu“ nejdůležitějších 
parametrů plánu. Počáteční „podpis plánu“ je vypočten a uložen v době schvalování plánu a je 
opět vždy přepočítán a ověřen při každém otevření schváleného plánu nebo jeho přenosu do 
jiné aplikace. Je-li v „podpisu plánu“ zjištěn nesoulad, vydá přijímající aplikace varování a 
zabrání uživatelům v dalších krocích, dokud nebude varování potvrzeno oprávněným 
uživatelem. Následující obrázek níže znázorňuje použití podpisu plánu v rámci kontroly 
doručení léčby prováděné každou aplikací, která otevře data léčebného plánu po schválení.  
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Obrázek 1: SCIC – postup práce a generování podpisu plánu 

 
 
 

Funkce SCIC byla zavedena v aplikacích 4DITC verze 8.3 a ARIA Radiation Oncology verze 
8.5. Podpora funkce SCIC viz tabulka níže. 

 
Výrobek Funkce SCIC není 

podporována 
Funkce SCIC podporována 

4DITC 8.1 8.3 až do aktuální verze 

ARIA 8.0 až 8.3 8.5 až do aktuální verze 

OIS 3. strany s aplikací 4DITC 
a Eclipse 

------------ Eclipse (ARIA Radiation 
Oncology) 8.5 až do aktuální 
verze 
4DITC 8.3 až do aktuální 
verze 

Tabulka 1: Podpora funkce SCIC 
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Obrázek 2 níže zobrazuje, kde je třeba zkontrolovat, že funkce SCIC pro kontrolu integrity plánu 
byla v aplikaci ARIA Radiation Oncology Administration aktivována. 
Aby tato funkce byla aktivována, musí se administrátor přihlásit do aplikace Radiation Oncology 
Administration > System Properties > General System Properties > Preferences > Enable Plan 
Integrity Checking (Vlastnosti systému > Obecné vlastnosti systému > Předvolby > Aktivovat 
kontrolu integrity plánu). 
 

 
Obrázek 2: Konfigurace funkce SCIC v aplikaci Radiation Oncology Administration 

 
 

Doporučená opatření uživatele 
Aby nedošlo k problému, doporučujeme zákazníkům, aby provedli úpravy pracovního postupu 
při plánování léčby, tvorbě časového harmonogramu a jednotlivých doručovaných dávek před 
ozařováním pole omezeného filtrem wedge následovně: 
 

Plánování 
1. Nastavení Setup Note (Poznámka pro nastavení) se doporučuje pro každé pole,  

které vyžaduje fyzické, virtuální nebo motorizované stínění filtrem wedge, a měla by 
obsahovat ID a název filtru wedge a také název pole. {Poznámky pro nastavení se 
přidají v grafu RT►karta Parameters (Parametry)►zvolte Field (Pole)►SetUp Note 
(Poznámka pro nastavení)►zvolte …  ►do textového pole zadejte specifikaci filtru 
wedge ► uložte.} 
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 Záznam provedený v nastavení Setup Note (Poznámka pro nastavení) se objeví 
uživateli v léčebné místnosti na In-room monitoru (IRM), který uživatel používá 
během procesu nastavení pacienta.  

 Záznam provedený v nastavení Setup Note (Poznámka pro nastavení) je také 
uživateli přístupný v léčebné aplikaci. 
 Tlačítko Show Setup Note… (Zobrazit poznámku pro nastavení). 

 
Časový harmonogram 

1. Nastavení volby Patient Alert (Výstražný signál pacienta) bude potřeba, pokud jedno 
nebo více polí v léčebném plánu pacienta vyžaduje fyzické, virtuální nebo motorizované 
stínění filtrem wedge. {Výstražné signály pacienta se přidávají v nabídce Patient 
Manager (Správa pacienta) ► karta Summary (Souhrn) ► klepněte pravým tlačítkem 
myši na oblast Patient Alert(s) (Výstražný signál pacienta)► zvolte New Alert (Nový 
výstražný signál)… ► uložte.} 
 Autorizace uživatele léčebného přístroje je vyžadována pro potvrzení volby 

Patient Alert (Výstražný signál pacienta), a to prostřednictvím uživatelského 
jména a hesla. Volba Patient Alert (Výstražný signál pacienta) nesmí být 
odškrtnuta  ( volba Sign Off); pouze tak bude dostupná pro každou relaci před 
načtením plánu pacienta do léčebné aplikace. 

 
Doručení 

1. Uživatel volbu Patient Alert (Výstražný signál pacienta) překontroluje a potvrdí. 
2. Uživatel označí jako dokončený pouze touto konkrétní volbou Patient Alert (Výstražný 

signál pacienta) ( volba Sign Off) na poslední relaci pro léčebný plán pacienta. 
3. Jakmile radioterapeut (RTT) nastaví pacienta uvnitř léčebné místnosti, překontroluje 

obsah pole Setup Note (Poznámka pro nastavení) na IN-room monitoru a zjistí, že pro 
aktuální nastavované pole je vyžadován filtr wedge. Viz obrázek 1 níže. 

a. Pokud nastane málo pravděpodobná situace, že IRM—pole Internal Mount 
(Interní výstup) – nevyžaduje plánovaný filtr wedge pro aktuálně nastavované 
pole, zatímco nastavení Setup Note (Poznámka pro nastavení) tento filtr wedge 
vyžaduje, postupujte následovně: 

i. V léčebné aplikaci zvolte možnost Clear Mode Up  (Odstranit režim), 
abyste odstranili předpis z kontrolního systému linac. 

ii. V léčebné aplikaci zavřete plán daného pacienta. 
iii. Opět tento plán pacienta v léčebné aplikaci otevřete. 

 Tímto se z léčebné aplikace odstraní chybně načtený plán, který 
nyní obsahuje filtr wedge pro příslušné(á) pole. 

 Uživatel může také před doručením svazku záření použít graf RT ► pracovní 
plochu Parameters (Parametry) nebo hlášení Treatment Field Setup (Nastavení 
léčebného pole) jako pomůcku při práci s poli stíněnými filtrem wedge. 
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Kontaktní informace podpory společnosti Varian Oncology: 
 
   Telefon: USA a Kanada: 1.888.VARIAN5 (888.827.4265)  
 Evropa: +41 41 749 8844 
 
   E-mail: Severní Amerika: support-americas@varian.com 
 Austrálie / Nový Zéland: support-anz@varian.com 

Evropa: support-emea@varian.com 
Jihovýchodní Asie: support-sea@varian.com 
Čína / Asie: support-china@varian.com 
Japonsko: support-japan@varian.com 

 Latinská Amerika: soporte.al@varian.com 
 
   Internet: Zákaznické stránky onkologických systémů - www.myvarian.com 

Veřejné stránky společnosti Varian Medical Systems - 
www.varian.com 
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PŘÍLOHA 
SEZNAM VÝROBNÍCH ČÍSEL 

 
H510010  H510807  H511260  H511614  H511939  H512265  H512652  H513009  H513261  H513547  H513830  H514051  H514285 

H510017  H510834  H511270  H511626  H511943  H512268  H512662  H513010  H513265  H513550  H513841  H514053  H514288 

H510039  H510835  H511276  H511638  H511949  H512273  H512663  H513015  H513266  H513553  H513842  H514056  H514289 

H510081  H510846  H511286  H511639  H511951  H512274  H512665  H513018  H513268  H513559  H513853  H514064  H514293 

H510098  H510847  H511293  H511648  H511954  H512279  H512667  H513025  H513281  H513563  H513857  H514065  H514300 

H510136  H510848  H511295  H511655  H511955  H512283  H512669  H513034  H513289  H513569  H513858  H514070  H514303 

H510188  H510855  H511296  H511658  H511958  H512294  H512671  H513036  H513297  H513574  H513860  H514072  H514308 

H510189  H510856  H511302  H511662  H511963  H512297  H512674  H513039  H513299  H513575  H513862  H514075  H514311 

H510195  H510863  H511303  H511667  H511964  H512299  H512675  H513045  H513301  H513589  H513863  H514077  H514313 

H510196  H510867  H511312  H511670  H511966  H512310  H512681  H513048  H513302  H513595  H513867  H514078  H514322 

H510197  H510903  H511320  H511673  H511971  H512324  H512685  H513049  H513305  H513600  H513876  H514079  H514326 

H510222  H510905  H511328  H511676  H511991  H512339  H512687  H513050  H513310  H513604  H513888  H514083  H514337 

H510231  H510906  H511333  H511682  H511996  H512347  H512691  H513054  H513312  H513606  H513889  H514092  H514339 

H510236  H510907  H511341  H511686  H511998  H512357  H512694  H513059  H513313  H513617  H513890  H514093  H514340 

H510262  H510908  H511342  H511690  H512001  H512361  H512697  H513060  H513314  H513619  H513904  H514112  H514341 

H510273  H510920  H511393  H511698  H512002  H512366  H512705  H513062  H513317  H513624  H513908  H514114  H514344 

H510280  H510925  H511401  H511713  H512004  H512369  H512710  H513066  H513322  H513626  H513909  H514121  H514345 

H510301  H510944  H511402  H511714  H512013  H512380  H512713  H513078  H513325  H513630  H513911  H514122  H514346 

H510322  H510945  H511403  H511715  H512014  H512386  H512731  H513079  H513358  H513634  H513912  H514136  H514349 

H510368  H510948  H511408  H511716  H512017  H512400  H512734  H513083  H513359  H513645  H513913  H514138  H514355 

H510379  H510952  H511409  H511745  H512028  H512404  H512735  H513086  H513363  H513646  H513922  H514149  H514356 

H510382  H510953  H511411  H511763  H512032  H512405  H512737  H513087  H513366  H513649  H513923  H514155  H514357 

H510410  H510964  H511412  H511764  H512035  H512416  H512745  H513092  H513372  H513650  H513930  H514159  H514359 

H510430  H510983  H511416  H511780  H512036  H512423  H512747  H513101  H513378  H513663  H513932  H514163  H514362 

H510433  H510997  H511417  H511781  H512040  H512429  H512758  H513104  H513382  H513667  H513935  H514166  H514363 

H510434  H511000  H511418  H511784  H512041  H512432  H512777  H513112  H513387  H513672  H513939  H514167  H514380 

H510456  H511012  H511419  H511785  H512042  H512435  H512778  H513113  H513393  H513674  H513942  H514171  H514383 

H510468  H511028  H511420  H511787  H512043  H512436  H512789  H513114  H513394  H513675  H513944  H514173  H514393 

H510492  H511029  H511430  H511802  H512051  H512454  H512795  H513116  H513396  H513686  H513947  H514180  H514396 

H510493  H511030  H511440  H511807  H512052  H512483  H512804  H513122  H513399  H513690  H513952  H514181  H514397 

H510494  H511032  H511449  H511808  H512053  H512485  H512810  H513124  H513400  H513691  H513953  H514182  H514399 

H510495  H511033  H511457  H511811  H512058  H512498  H512812  H513125  H513402  H513692  H513957  H514183  H514401 

H510510  H511035  H511458  H511813  H512062  H512502  H512819  H513130  H513405  H513709  H513959  H514184  H514409 

H510513  H511043  H511459  H511815  H512063  H512504  H512831  H513132  H513425  H513712  H513964  H514191  H514410 

H510514  H511054  H511460  H511823  H512065  H512513  H512835  H513134  H513426  H513713  H513966  H514193  H514412 

H510525  H511073  H511466  H511825  H512067  H512517  H512842  H513143  H513429  H513715  H513967  H514209  H514420 

H510526  H511081  H511474  H511826  H512078  H512522  H512849  H513144  H513434  H513721  H513968  H514211  H514422 

H510536  H511082  H511475  H511827  H512081  H512536  H512853  H513152  H513438  H513730  H513971  H514213  H514424 

H510553  H511099  H511487  H511828  H512082  H512539  H512863  H513154  H513439  H513731  H513973  H514214  H514437 

H510554  H511117  H511488  H511829  H512084  H512546  H512867  H513167  H513441  H513735  H513978  H514219  H514441 

H510555  H511122  H511489  H511832  H512095  H512550  H512874  H513181  H513442  H513738  H513979  H514221  H514460 

H510560  H511129  H511490  H511844  H512097  H512556  H512887  H513182  H513450  H513743  H513980  H514222  H514464 

H510565  H511142  H511491  H511853  H512100  H512559  H512892  H513183  H513452  H513746  H513982  H514225  H514466 

H510578  H511150  H511505  H511860  H512104  H512560  H512893  H513184  H513462  H513755  H513988  H514227  H514467 

H510579  H511152  H511506  H511861  H512107  H512573  H512896  H513192  H513466  H513760  H513995  H514228  H514468 

H510594  H511153  H511507  H511863  H512111  H512575  H512912  H513195  H513471  H513761  H514001  H514229  H514469 

H510595  H511166  H511511  H511872  H512122  H512577  H512913  H513196  H513485  H513764  H514002  H514230  H514471 

H510600  H511176  H511517  H511874  H512124  H512591  H512918  H513200  H513495  H513771  H514003  H514232  H514480 

H510603  H511202  H511518  H511879  H512131  H512596  H512920  H513204  H513496  H513772  H514005  H514237  H514481 

H510607  H511203  H511524  H511884  H512133  H512598  H512934  H513216  H513498  H513773  H514006  H514247  H514482 

H510632  H511213  H511531  H511890  H512138  H512607  H512938  H513228  H513499  H513775  H514008  H514260  H514483 

H510664  H511232  H511540  H511891  H512201  H512613  H512944  H513231  H513517  H513776  H514015  H514265  H514484 

H510695  H511236  H511542  H511902  H512207  H512617  H512945  H513244  H513520  H513777  H514017  H514269  H514485 

H510699  H511238  H511548  H511915  H512208  H512621  H512954  H513245  H513521  H513783  H514022  H514270  H514496 

H510701  H511239  H511550  H511924  H512210  H512637  H512959  H513246  H513527  H513785  H514023  H514272  H514501 

H510702  H511240  H511555  H511925  H512211  H512643  H512966  H513248  H513528  H513802  H514026  H514274  H514507 

H510769  H511251  H511558  H511926  H512212  H512645  H512969  H513250  H513529  H513805  H514028  H514275  H514508 

H510785  H511253  H511563  H511928  H512226  H512646  H512978  H513256  H513534  H513808  H514031  H514276  H514515 

H510795  H511259  H511613  H511937  H512244  H512647  H512997  H513257  H513546  H513829  H514042  H514277  H514523 
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H514526  H514759  H514971  H515131  H515293  H515467  H515640  H515814  H515988  H518253  H51B047  H51B197 

H514527  H514763  H514975  H515133  H515294  H515472  H515641  H515820  H515989  H518254  H51B049  H51B198 

H514529  H514766  H514976  H515134  H515298  H515473  H515642  H515823  H515993  H518256  H51B061  H51B201 

H514532  H514767  H514982  H515140  H515301  H515478  H515646  H515824  H515996  H518265  H51B062  H51B205 

H514533  H514768  H514984  H515141  H515303  H515480  H515648  H515828  H515999  H518269  H51B063  H51B208 

H514540  H514769  H514986  H515142  H515304  H515482  H515650  H515830  H516012  H518270  H51B065  H51B209 

H514541  H514770  H514987  H515143  H515310  H515484  H515651  H515831  H517094  H518271  H51B068  H51B210 

H514546  H514783  H514993  H515144  H515316  H515486  H515656  H515837  H517273  H518272  H51B070  H51B212 

H514553  H514787  H515006  H515147  H515329  H515490  H515658  H515847  H517545  H518294  H51B071  H51B214 

H514554  H514792  H515007  H515148  H515330  H515492  H515660  H515848  H517584  H518296  H51B072  H51B216 

H514555  H514793  H515008  H515150  H515331  H515495  H515664  H515850  H517726  H518300  H51B073  H51B217 

H514559  H514795  H515011  H515153  H515333  H515497  H515665  H515854  H518001  H518301  H51B076  H51B218 

H514562  H514796  H515012  H515156  H515334  H515498  H515668  H515855  H518102  H518302  H51B078  H51B222 

H514563  H514797  H515013  H515159  H515336  H515503  H515670  H515859  H518104  H518305  H51B080  H51B223 

H514564  H514798  H515016  H515163  H515337  H515506  H515671  H515860  H518106  H518308  H51B089  H51B225 

H514565  H514801  H515017  H515165  H515341  H515507  H515673  H515861  H518108  H518309  H51B090  H51B227 

H514568  H514804  H515018  H515174  H515344  H515510  H515676  H515864  H518110  H518312  H51B093  H51B228 

H514574  H514805  H515024  H515175  H515345  H515517  H515677  H515870  H518114  H518313  H51B094  H51B229 

H514577  H514811  H515025  H515176  H515346  H515518  H515680  H515871  H518116  H518323  H51B096  H51B232 

H514578  H514813  H515027  H515177  H515347  H515521  H515682  H515873  H518122  H518324  H51B099  H51B233 

H514579  H514815  H515033  H515179  H515351  H515525  H515692  H515874  H518127  H518328  H51B101  H51B238 

H514580  H514818  H515042  H515181  H515352  H515526  H515700  H515877  H518133  H518329  H51B104  H51B239 

H514582  H514826  H515043  H515185  H515353  H515527  H515701  H515880  H518134  H518332  H51B107  H51B240 

H514585  H514827  H515045  H515186  H515361  H515528  H515702  H515885  H518136  H518336  H51B108  H51B241 

H514590  H514828  H515050  H515188  H515363  H515529  H515703  H515888  H518137  H518337  H51B110  H51B242 

H514598  H514830  H515054  H515190  H515365  H515530  H515704  H515890  H518139  H518341  H51B113  H51B248 

H514602  H514834  H515055  H515191  H515366  H515533  H515707  H515892  H518145  H518343  H51B117  H51B249 

H514607  H514844  H515059  H515192  H515370  H515538  H515709  H515894  H518146  H518344  H51B118  H51B251 

H514608  H514852  H515061  H515198  H515371  H515543  H515712  H515895  H518147  H518345  H51B121  H51B253 

H514613  H514855  H515062  H515200  H515374  H515545  H515713  H515896  H518150  H51A004  H51B122  H51B255 

H514615  H514856  H515063  H515203  H515377  H515546  H515716  H515897  H518157  H51A006  H51B127  H51B258 

H514616  H514857  H515070  H515205  H515379  H515547  H515723  H515900  H518161  H51A010  H51B128  H51B263 

H514618  H514862  H515071  H515209  H515381  H515553  H515726  H515901  H518164  H51A011  H51B129  H51B264 

H514620  H514863  H515072  H515210  H515382  H515554  H515730  H515902  H518169  H51A012  H51B132  H51B267 

H514623  H514868  H515075  H515211  H515384  H515559  H515732  H515904  H518170  H51A013  H51B139  H51B268 

H514624  H514876  H515076  H515213  H515388  H515562  H515733  H515906  H518171  H51A014  H51B140  H51B269 

H514626  H514890  H515079  H515214  H515394  H515563  H515739  H515908  H518182  H51A015  H51B141  H51B275 

H514627  H514892  H515080  H515218  H515398  H515565  H515740  H515911  H518183  H51A018  H51B144  H51B276 

H514628  H514895  H515083  H515220  H515401  H515579  H515742  H515914  H518184  H51A019  H51B146  H51B281 

H514640  H514903  H515084  H515224  H515412  H515582  H515743  H515915  H518185  H51A021  H51B148  H51B282 

H514641  H514905  H515085  H515227  H515413  H515585  H515747  H515929  H518190  H51B002  H51B150  H51B283 

H514642  H514907  H515086  H515231  H515414  H515587  H515751  H515935  H518194  H51B004  H51B151  H51B287 

H514653  H514912  H515088  H515232  H515417  H515592  H515754  H515938  H518197  H51B005  H51B152  H51B288 

H514654  H514913  H515089  H515236  H515419  H515594  H515755  H515941  H518198  H51B006  H51B157  H51B289 

H514660  H514921  H515090  H515240  H515422  H515595  H515758  H515944  H518199  H51B007  H51B159  H51B290 

H514677  H514922  H515099  H515241  H515424  H515597  H515761  H515951  H518200  H51B008  H51B162  H51B292 

H514682  H514924  H515100  H515242  H515431  H515599  H515762  H515959  H518201  H51B009  H51B165  H51B297 

H514685  H514927  H515101  H515244  H515433  H515601  H515768  H515960  H518207  H51B010  H51B169  H51B301 

H514687  H514930  H515108  H515245  H515435  H515604  H515776  H515962  H518210  H51B011  H51B172  H51B303 

H514688  H514941  H515110  H515249  H515438  H515605  H515779  H515963  H518211  H51B012  H51B174  H51B310 

H514699  H514942  H515111  H515256  H515440  H515609  H515780  H515965  H518212  H51B013  H51B177  H51B314 

H514711  H514949  H515113  H515258  H515441  H515610  H515781  H515967  H518213  H51B016  H51B179  H51B315 

H514722  H514951  H515116  H515264  H515442  H515612  H515787  H515969  H518218  H51B018  H51B183  H51B328 

H514724  H514952  H515117  H515266  H515443  H515613  H515791  H515971  H518220  H51B020  H51B184  H51B330 

H514734  H514953  H515118  H515271  H515451  H515614  H515792  H515972  H518223  H51B024  H51B185  H51B335 

H514735  H514954  H515120  H515272  H515453  H515617  H515795  H515978  H518225  H51B025  H51B186  H51B336 

H514736  H514955  H515121  H515273  H515454  H515622  H515796  H515981  H518228  H51B035  H51B187  H51B343 

H514750  H514958  H515123  H515274  H515455  H515623  H515797  H515982  H518230  H51B037  H51B188  H51B347 

H514753  H514959  H515124  H515276  H515456  H515625  H515798  H515983  H518236  H51B038  H51B191  H51B350 

H514754  H514961  H515125  H515281  H515458  H515630  H515799  H515984  H518240  H51B041  H51B192  H51B360 

H514756  H514963  H515129  H515285  H515464  H515632  H515803  H515985  H518247  H51B045  H51B194  H51B364 

H514758  H514968  H515130  H515290  H515465  H515638  H515805  H515987  H518249  H51B046  H51B195 

 


